技术商务要求

	序号
	招标内容
	招标要求
	投标响应

	1
	计量校准服务描述
	共计15个项目的医疗设备计量校准服务，组织专人提供日常校准服务，按收费单价结算；
	

	2
	技术商务要求
	
	

	★2.1
	开展计量校准项目
	1高频电刀；2医用超声诊断仪超声源；3心脏除颤监护仪；4医用注射泵；5氧气吸入器；6冷冻冷藏箱、冰箱、药品阴凉箱；7智能温度采集（冷链）；8机械式温湿度计；9冰箱温度计；10离心机；11移液器；12电子台秤；14电子天平；15营养泵。组织专人提供日常校准服务，按收费单价结算。
	

	2.1.1
	项目自检率（21项）
	供应商具有项目覆盖率达到80%及以上的自检能力，对少部分仪器（清单中20%以下）如因自身原因不能具备资质而无法检测的，可委托第三方有资质能力的单位进行，列明具体项目清单及证明材料（覆盖范围内项目需提供投标单位在当地计量行政部门颁发的计量标准考核证书，省外机构需同时提供在浙江省内计量主管部门备案凭证）。
	

	★2.1.2
	计量校准机构资质要求
	计量校准机构可开展的计量校准项目须在设区的市计量主管部门备案；省外计量校准机构须在浙江省计量主管部门备案，提供证明文件
	

	2.1.3
	CNAS认证
	供应商具有CNAS认证自检能力项目覆盖率≥60%
	

	2.1.4
	其他可开展的校准检测项目
	列明，并提供价格清单
	

	2.2
	强检仪器设备送检服务
	无偿取送不能现场检定且检定周期分散的强检仪器设备（如耳温计、血压计、压力表等），以及本地尚未开展需送上级法定计量检定机构（浙江省院、国家院等）检定的强检设备，并跟进检定进程；送检服务在接到院方通知后8小时内到场响应。
	

	2.2.1
	强检项目申报
	专人协助医院完成强检项目的申报
	

	2.3
	校准仪器设备送检服务
	代送尚未开展项目的医疗设备至具备能力的机构进行校准。
	

	2.3.1
	新购设备校准服务
	对医院新购设备及校准周期分散的医疗设备及时跟进校准
	

	2.4
	设备校准证书
	校准结束后，及时向医院提供医疗设备校准证书（具备电子证书），和结果分析报告（各类、各部门、各时段），并按医院要求整理证书及相关资料，完善档案归纳；
	

	2.5
	信息化管理
	对接医院医疗设备信息化管理平台，实现计量校准医疗设备全生命周期使用质量安全管理，包括一键报检、检定信息、效期、电子证书等信息共享等功能。
	

	2.6
	校准时间
	现场校准由院方提前7天告知任务，校准完成后15个工作日将校准报告或证书寄达院方，现场校准合格的，直接粘贴合格证。
送检设备从送检之日起15个工作日内将送检仪器及校准报告（证书）送达院方 。
	

	2.7
	故障仪器处理
	仪器检测中若碰到因故障无法检测时，先进行简单处理，仍无法排除故障，待院方修复后由投标人重新安排检测。
	

	2.8
	试验场地
	投标人试验场地达到1000 m2以上，提供资质证书及房屋租赁合同或产权证明复印件等证明材料
	

	2.9
	服务网点
	在湖州市设有服务网点，并有专人驻点，提供相关证明材料
	

	2.10
	开展检测服务业绩要求
	在湖州市已开展校准服务的三级及以上医疗机构业绩不少于5份（每份业绩的校准服务项目不少于10项，金额不少于15万元）。
	

	2.11
	付款方式
	当年度所有校准项目完成后按实际检测数量（以证书为准）结算支付全年校准费用。
	



[bookmark: _GoBack]特别说明：“技术（服务）要求”中加注“★”号的条款为实质性要求条款，不满足的投标无效。
